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 هدف -1

هدف از این تدوین این رویه ، تشریح نحوه تعیین فواصل زمانی و اعمال کنترل ، کالیبره کردن، 

وستیله از گیري استت و بدینهداري و حصول اطمینان از کارآئی و قابلیت تجهیزات پایش و اندازهنگ

 شود.گیري غیر معتبر و کالیبره نشده اطمینان حاصل میعدم کاربرد تجهیزات پایش و اندازه

 

 دامنه کاربرد -2

    شرکت در سطح  کهگرددگیري مییزات پایش و اندارهدامنه کاربرد این رویه شامل کلیه تجه

 گیرد.مورد استفاده قرار می

 

 :  ت نظارت واجرامسئولی -3

 نظارت : معاونت فنی و مهندسی  

  : واحد کالیبراسیون اجرا 

 

 شرح : -4

لیست تجهیزات  "فرم در قالب  گیريپایش و اندارهلیستی از تجهیزات  واحد کالیبراسیون

با تعیین کدهاي شناسایی خاصی ماید. در این لیست نتهیه می   F-119کدبا  "گیريپایش و انداره

  اقدام مینماید. مذکور ثبت هر یک در فرم براي این ابزارها و سایر مشخصه هاي آنها نسبت به 

وضتعیت "فواصل زمانی کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه گیتري بتا درآ آن هتا در فترم 

بته هنگتام  .مشتخ  متی شتود   F-120کتدبا  "يراسیون تجهیزات پایش و اندازه گیرکنترل / کالیب

و  آوري شدهگیري و ابزارهاي پایش از محل استفاده جمعفرارسیدن زمان کالیبراسیون، وسایل اندازه

موظفند که در موعد مقرر شتده از کاربران کلیه  می شود.اقدام به ارسال آن ها براي کالیبره شدن 

گیري ختود جهتت تجهیتزات و وستائل انتدازه شتنار گذادراختی طرف واحد کالیبراسیون ، نسبت به

 سیون و یا اعمال کنترل اقدام نمایند.کالیبرا

اي صورت گیرد که هیچگاه از ابزاري که مورد کنترل و تایید واحتد کالیبراستیون گونهاین امر باید به

گیري کته اندازه موظف هستند که از تجهیزات پایش وکاربران نباشد ، استفاده نشود . همچنین این 

دهند به نحو مطلوب نگهداري و محافظت نموده و در صورت خاتمته متدت مورد استفاده قرار می

سیون  مجدد گزارش سیون تجهیزات ، مراتب را به واحد کالیبراسیون جهت انجام کالیبرااعتبار کالیبرا

 نمایند.



Form Code: P-20 

  کیفیتسیستم مدیریت 
Rev.: 00 
Page 3 of 3 

 

 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد کيفيتاسناد سيستم مديريت 

 .تهيه کپي از اسناد مجاز نيستو 

 مهر كنترل

 

گیري از وضعیت که احتمال خارآ شدن تجهیزات بازرسی و ابزارهاي پایش و اندازه در صورتی

باشد، در این صورت  کالیبره بعلت حوادث ناگهانی و یا براساس گزارش کاربر دستگاه وجود داشته

هاي لازم جهت انجام فعالیت مسئول مربوطه نسبت به جداسازي دستگاه و انجام هماهنگی

مطابق , کنترل تجهیزات بعد از کالیبره نمودن و به منظور پیگیري  نمود. خواهد کالیبراسیون اقدام

-Fکدبا  "يروضعیت کنترل / کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه گی"وضعیت درآ شده در فرم 

  . تجهیزات مورد ارزیابی قرار می گیرد 120

ت دستگاه، مسئول تائید سلامت ودق و پس از انجام اقدامات مربوط به کالیبراسیون

حاوي اطلاعات لازم در خصوص زمان که دستتگاه  ينسبت به نصب برچسب تائیدبررو ونیبراسیکال

وضعیت کالیبره کردن , تاریخ اعتبار و آخرین  انجام عملیات کالیبراسیون و موعد بعدي کالیبراسیون ،

  .می باشد، اقدام می کند مهلت مدرآ سازي بعدي

 

یبراسیون ابزارهاي پایش و اندازه گیري بطور کامل نزد مسئولین ذیربط و سوابق کال :  1تذکر 

 شود.در واحد کنترل کیفیت نگهداري می

هاي رسیده از شترکت کالیبراستیون انحتراف قابتل قبتول : در صورتی که در گواهی 2تذکر 

 دهد.ارائه میمشاهده شود مسئول کالیبراسیون یک کپی از این انحراف را به استفاده کننده ابزار 

 

 توزیع نسخ : -5

 منطابق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده است.

 

 مدارک پیوست: -6

 F-119                                                             گیريمشخصات تجهیزات پایش و اندازهفرم ( 6-1

 F-120                            گیريیش و اندازهوضعیت کنترل / کالیبراسیون تجهیزات پا( فرم 6-2

 : مدارک مرتبط -7

 ندارد.

 


